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C1. Peroksit  

 
-  

 

 

 

Peroksit sa  

oksijenin mi Test potasyum KI) okside 

i 

 

 

 

2. Kimyasallar 

 

Kloroform  Buzlu asetik asit       

 

  

  
 

Pipet  0.5 mL   Erlenmayer,     

 

 

4  

 

1.  

 

 

ile su ilave ediniz. 

 

 

 

 

 

 
 

O2 /  (S-B)xNx1000 

                                                              P 

 

B: sarfiyat (mL) 

S:  

N:  

P:  

 

Kaynaklar 

AOCS Methods (Cd 8-53) 
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1. Genel Bilgi  

 

 

belirlenmesi . 

 

2.  

  

e arta kalan 

 

 

3. Kimyasallar 

 

% 10 luk (m/v)      0.    

Buzlu Asetik Asit (etanol veya oksidan madde ihtiva etmeyen)    

oksidan madde ihtiva etmeyen )  :1 mL doygun K2Cr2O7 

2SO4 . Rengin 

         

    % 0.           

3)  700 mL glacial asetik asit ve 300 mL karbon tetra 

ilave 

edilir

edilir. Reaktifi

 , 

 

 

4.  

 

Hassas laboratuvar terazisi                                                                                                 

 

 

5.  

 

  

4 g susuz sodyum s

 

 

.  

 

5 e kadar   3.0 gram 

5-20    1.0 gram 

21-50     0.6 gram  
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 51-100    0.3 gram 

           101-150   0.2 gram 

           151-200   0.15 gram 

 

 Erlenin 

.

edilir.  

 

6. Hesaplama  

 

         N x ( V2  V1 ) x 0,1269  

--------------------------------------- x 100 

          m 

 

N:  

V2  

V1  

 

 

Kaynaklar 

bat 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


